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des photons infrarouges (émis par une diode électro-
luminescente à arséniure de gallium), en fonction de
la tension appliquée, est représentée sur la figure 1.
Dans la région de préavalanche (de 1 600 à 1 800 V),
FIG. 1.
le facteur de multiplication atteint des valeurs très
élevées, pouvant dépasser 1 000. Sur le même gra-
phique est figuré le niveau de bruit efficace de l’en-
semble diode-préamplificateur. On constate qu’il reste
pratiquement constant lorsque la tension de polari-
sation croît, contrairement aux impulsions délivrées
par le détecteur. Cette variation du rapport signal-
bruit est exploitée pour la détection de signaux lumi-
neux de faible intensité ou de rayons X mous, tels
que ceux de 55Fe (5,9 keV). Dans ce cas, l’impulsion
électrique est, à faible tension, masquée par le bruit
propre du détecteur; elle peut en être distinguée, au
contraire, pour des polarisations voisines de celle
d’avalanche. ,
Les facteurs de multiplication obtenus avec les par-
ticules oc sont du même ordre de grandeur que ceux
observés avec les photons. La résolution en énergie
pour des particules oc de 5,5 MeV est, à faible tension,
égale à 5 % ; celle-ci se dégrade et atteint 40 % au
voisinage de la tension d’avalanche. Le temps de
montée des impulsions de courant résultant de l’in-
teraction des particules oc du thorium C (8,78 MeV)
est de 1 ns et leur amplitude égale à 28 V pour une
polarisation de 1 790 V.
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RÉALISATION DE DÉTECTEURS EN GERMANIUM COMPENSÉS AU LITHIUM
A. GALLMANN et M. A. MOLINARI,
Institut de Recherches Nucléaires, Strasbourg-Gronenbourg.
Résumé. 2014 Nous avons étudié par gammagraphie un certain nombre de détecteurs Ge(Li), 
en particulier un détecteur pseudo-coaxial, dont les performances se sont nettement améliorées
après ablation de la zone mauvaise. Pour améliorer le rapport photopic/Compton des détecteurs
coaxiaux, nous avons enlevé le coeur de type P par étincelage. Deux diodes de ce type sont
présentées.
Abstract. - We have studied several Ge(Li) detectors by using the gamma-ray scanning
technique. A particular example is that of a single-open end detector, the performances of
which have been substantially increased after cutting the bad region. In order to improve the
photopeaks-to-Compton ratio of coaxial detectors, we have used a spark machine for removing
the central P-type core. Two such cases are presented.
REV1:E D~ PHYSIQUE APPLIQUÉE TOMH 4, JUIN 1969,
La limitation de la résolution en énergie des détec-
teurs Ge(Li) tient essentiellement aux défauts des
monocristaux de germanium, en particulier aux centres
de capture des porteurs de charge, à leur répartition et
à leur densité au sein du matériau. Le seul moyen d’in-
vestigation à l’heure actuelle est de faire la gamma-
graphie des détecteurs, technique qui a été décrite
par H. L. Malm [1], et largement utilisée par l’équipe
de Chalk River [2-9]. Cette méthode est utilisée dans
notre laboratoire depuis plus d’un an avec un triple
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but : i) détermination du volume utile des diodes et
de la géométrie exacte des régions sensibles; ii) locali-
sation des régions de mauvaise résolution et de faible
efficacité; zzz~) sélection des monocristaux.
La détermination des zones perturbées d’un détec-
teur peut être d’un très grand intérêt dans le cas où
il devient possible de supprimer ces mauvaises régions.
Ces mesures nous ont permis, à plusieurs reprises déjà,
d’améliorer considérablement les performances de dé-
tecteurs. Ceci a été notamment le cas d’un détecteur
de 23 cm3 dont la résolution globale était de 10 keV
pour les raies de SiCr. Il n’y avait aucune raison appa-
rente pour que ce détecteur ne fonctionne pas correc-
tement. En effet, le cristal sélectionné présentait des
caractéristiques que l’on juge normalement bonnes.
De plus, toutes les mesures faites sur cette diode étaient
normales, à savoir faible capacité de 24 pF, champ
supérieur à 100 V/mm, courant inverse à 1 000 V de
l’ordre de 10-3 mA, etc. Sans nul doute, le cristal devait
présenter des défauts qui ne pouvaient être mis en
évidence que par une gammagraphie systématique.
Cet examen point par point à l’aide d’un faisceau y
collimaté de slCr (320 keV) nous a permis de déceler
une zone perturbée, située à une extrémité du cristal
et ayant une épaisseur d’environ 5 à 6 mm. A cet
endroit, le cristal présentait vraisemblablement des
centres de recombinaison en raison de la perte impor-
tante d’efficacité. Après avoir enlevé la partie en
question de la diode, nous avons pu constater que la
résolution s’était nettement améliorée (- 2,5 keV) et
que la courbe d’efficacité avait l’allure normale de
celle que doit avoir un bon détecteur. 
1
Nous pensons que l’avenir de la gammagraphie
n’est pas tellement dans la récupération des mono-
cristaux. Nous la voyons plutôt comme un moyen
d’investigation puissant et complémentaire dans le
choix des monocristaux pour la fabrication de détec-
teurs de grand volume sensible.
Le fond Compton observé dans tous les détecteurs
en Ge(Li) est bien souvent gênant pour la détermina-
tion de pics de faible intensité. H. L. Malm [10] a
montré qu’il était possible de diminuer la diffusion
Compton, donc d’accroître le rapport pic photoélec-
trique/Compton de 50 % environ en enlevant le coeur
de type P des détecteurs coaxiaux.
Plusieurs détecteurs de ce type ont été réalisés dans
notre laboratoire. L’enlèvement du coeur a été fait
par étincelage. Dans certains cas, nous avons fait cette
opération après compensation de la diode. Le contact P
a été rétabli par diffusion de Ga-In. Dans d’autres cas,
l’enlèvement du coeur a été fait avant diffusion de Li+
dans le germanium.
Un détecteur de 30 cm3, coaxial percé, fonctionne
actuellement depuis un an, polarisé à 1 500 V, avec
une résolution de 3,3 keV pour les lignes de 6°Go et
un rapport pic/Compton de 11. Un autre détecteur
de 46 cm3 vient récemment d’être mis en service.
C’est également une diode coaxiale percée de grande
section, dont la résolution à 1 800 V de polarisation est
inférieure à 4 keV, et le rapport pic/Compton de 11.
Les résolutions indiquées sont mesurées avec une élec-
tronique classique disponible commercialement et
dont l’étage d’entrée du préamplificateur n’est pas
refroidi.
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